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RZUT PIWNIC

|LEGENDA

gasnica (proszkowa/$niegowa/ptynowa)

hydrant przeciwpozarowy

instrukcja ppoz. z telefonami alarmowymi

reczny ostrzegacz pozarowy

reczny przycisk oddymiania (RPO)

znak kierunek ewakuaciji

wyjscie ewakuacyjne

gtéwne kierunki ewakuacji

element oddzielenia przeciwpozarowego
0 odpornos¢ ogniowej co najmniej 60 minut

element oddzielenia przeciwpozarowego
0 odpornosci ogniowej co najmniej 30 minut

klasa odpornosci ogniowej [min.]

przewidywana liczba os6b

Utworzone W wersji-akademickie] ZWCAD

nalezy oznakowac¢ wszyskie drzwi
przeciwpozarowe

Przewidywana maksymalna ilos¢ oséb w piwnicy: ok. 55.
Substancje niebezpieczne pozarowo: metan (kottownia)
parametry - pkt. 4.2.2 instrukcii

ZAtACZNIK nr 6 RZUT PIWNIC

SZKOLA PODSTAWOWA KLONOWIC
al. Warszawska 94, 20-824 Lublin
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